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podem ser usados em pacientes adultos e lactentes/
crianças.

OBS.: É indiferente se o codificador/chave para 
lactentes/crianças for inserido antes ou 
imediatamente após ativar o FRx, mas o codificador 
deverá estar inserido antes de posicionar os eletrodos 
no paciente. Se o codificador/chave para lactentes/
crianças for retirado durante o uso, o FRx emitirá o 
aviso “Modo adulto”. Os choques conseguintes serão 
administrados com energia para adultos e as 
instruções de RCP também estarão destinadas a 
pacientes adultos.

PARA USAR O CODIFICADOR/CHAVE

Retire o codificador/chave da embalagem especial na 
maleta.

Insira o codificador/chave na ranhura na parte superior 
central do painel do desfibrilador FRx. Insira o 
codificador/chave como mostrado na parte de trás do 
mesmo. A parte rosa do codificador/chave gira (1) e 
encaixa na ranhura (2), com a parte da frente da chave 
na superfície do FRx, de forma que o diagrama de 
posicionamento dos eletrodos pediátricos permaneça 
visível.

Quando o desfibrilador estiver ligado e o codificador/
chave inserido, os ícones nos eletrodos começarão a 
piscar. IMPORTANTE: Utilize a figura no 
codificador/chave para lactentes/crianças como 
ajuda para a correta colocação dos eletrodos. 

1

2

Insira o codificador/
chave.
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Esse posicionamento é diferente da colocação padrão 
mostrada pelas figuras nos eletrodos para adultos e 
crianças mais velhas.

Posicione os eletrodos, um no tórax e outro nas 
costas. É indiferente qual eletrodo será aplicado no tórax 
ou nas costas. Depois que os eletrodos estiverem 
posicionados, os ícones param de piscar. Siga as 
instruções de voz do desfibrilador FRx, que serão 
emitidas durante cada fase de uso. 

ATENÇÃO: Se não estiver sendo utilizado para uma 
emergência, não deixe o codificador/chave para 
lactentes/crianças inserido no desfibrilador FRx, ou o 
FRx começará a emitir um som agudo. Além disso, 
com o codificador/chave inserido, a energia reduzida 
administrada somente é destinada para o tratamento 
de pacientes com peso inferior a 25 kg ou com menos 
de 8 anos de idade.

TREINAMENTO. O codificador/chave para lactentes/
crianças pode ser utilizado com os Eletrodos de 
treinamento II HeartStart visando criar um ambiente 
de capacitação para o tratamento de crianças e 
lactentes. A RCP para lactentes e crianças é diferente 
da de adultos. Recomendamos expressamente que 
todas as pessoas que possam vir a utilizar o 
codificador/chave para lactentes/crianças sejam 
treinadas em RCP para lactentes e crianças.

ARMAZENAMENTO. Mantenha o codificador/chave 
para lactentes/crianças na embalagem especial na 
maleta de transporte.

CUIDADOS. O codificador/chave para lactentes/
crianças pode ser limpado com um pano macio 
umedecido em água com sabão, alvejante (2 colheres 
de sopa para um litro de água), produto de limpeza à 
base de amoníaco ou álcool isopropílico (solução a 
70%).

Posicione os eletrodos.
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NYCKEL FÖR BARN OCH SPÄDBARN 
989803139311
Nyckeln för barn och spädbarn är endast avsedd att 
användas med HeartStart FRx-defibrillatorn vid 
behandling av ett spädbarn eller barn som väger 
under 25 kg eller är yngre än 8 år. Om du är osäker 
på barnets exakta vikt eller ålder ska du använda 
defibrillatorn utan nyckeln för barn och spädbarn. 
Instruktioner om hur du använder FRx-defibrillatorn 
finns i användarhandboken eller snabbguiden till 
FRx-defibrillatorn.

VARNING! Medvetslöshet hos barn beror vanligtvis 
inte på hjärtproblem, utan orsaken är oftare 
andningsproblem eller andra problem.
• Ge hjärt-lungräddning till barnet och spädbarnet 

under en minut medan en närvarande person 
ringer 112/ambulansen.

• Om ingen annan person finns närvarande ringer 
du efter ambulansen efter att du har gett hjärt-
lungräddning under 1 minut.

• Slå på HeartStart FRx-defibrillatorn och sätt 
i nyckeln för barn och spädbarn.

Alternativt följer du ditt lokala protokoll.

När nyckeln för barn och spädbarn har satts i avges 
meddelandet ”Läge för barn och spädbarn” från 
HeartStart FRx, defibrilleringsenergin minskas 
automatiskt, och vägledning för hjärt-lungräddning till 
spädbarn och barn ges (valfritt).

Inga särskilda defibrillatorelektroder krävs för att 
använda HeartStart FRx till att behandla ett spädbarn 
eller barn. HeartStart SMART-elektroder II som 
medföljer defibrillatorn är utformade för användning 
till både vuxna och barn och spädbarn.

Nyckel för barn och
spädbarn, framsida.
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OBS! Det har ingen betydelse om du sätter i 
nyckeln för barn och spädbarn innan eller 
omedelbart efter att du har slagit på FRx. Helst ska 
dock nyckeln sättas i innan elektroderna appliceras 
på patienten. Om nyckeln för barn och spädbarn 
avlägsnas under användning hörs meddelandet ”Läge 
för vuxna”. Om defibrilleringar utförs sker det med 
energidosen för vuxna patienter, och eventuella 
HLR-instruktioner som ges gäller för vuxna.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU NYCKELN

Ta ut nyckeln ur fickan i bärväskan.

Sätt in nyckeln i öppningen mitt på den övre delen av 
FRx-defibrillatorns frontpanel. Sätt i nyckeln så som 
visas på baksidan av nyckeln. Den rosa delen av nyckeln 
böjs (1) och stoppas in i öppningen (2), med den främre 
delen av nyckeln liggande mot ytan på FRx så att 
diagrammet med elektrodplacering för barn är synligt.

Elektrodikonerna på nyckeln börjar blinka när 
defibrillatorn är påslagen och nyckeln sitter i. 
VIKTIGT! Använd illustrationen på nyckeln för 
barn och spädbarn som en vägledning för 
korrekt placering av elektroderna. Den här 
placeringen skiljer sig från standardplaceringen som 
illustreras på elektroderna för vuxna och äldre barn.

1

2

Sätta i nyckeln.
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Placera den ena elektroden på bröstkorgen och den 
andra på ryggen. Det har ingen betydelse vilken av 
elektroderna som placeras på bröstkorgen eller på ryggen. 
När elektroderna har placerats slutar elektrodi-
konerna att blinka. Följ röstinstruktionerna som hörs 
från FRx-defibrillatorn. Den vägleder dig med 
röstinstruktioner genom varje steg. 

VIKTIGT! Lämna inte kvar nyckeln för barn och 
spädbarn i FRx-defibrillatorn när den inte används i 
en nödsituation. Om du gör det börjar FRx att pipa. 
Dessutom är den lägre energidos som avges när 
nyckeln sitter i bara lämpad för behandling av 
patienter som väger mindre än 25 kg eller är yngre 
än 8 år.

ÖVNING. Nyckeln för barn och spädbarn kan 
användas tillsammans med HeartStart-övnings-
elektroder II för att skapa ett övningsscenario för 
behandling av barn och spädbarn. HLR-rutinerna för 
spädbarn och barn skiljer sig från dem för vuxna 
personer. Vi rekommenderar starkt att alla som kan 
komma att använda nyckeln för barn och spädbarn 
utbildas i hjärt-lungräddning för barn och spädbarn.

FÖRVARING. Förvara nyckeln för barn och spädbarn 
i dess ficka i bärväskan.

UNDERHÅLL. Nyckeln för barn och spädbarn kan 
rengöras med en mjuk trasa fuktad med tvålvatten, 
klorin (2 matskedar per 250 ml vatten), ammoniak-
baserat rengöringsmedel eller isopropylalkohol 
(70-procentig lösning).

Placera elektroderna.
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NØKKEL 989803139311 FOR
SPEDBARN/BARN
Nøkkelen for spedbarn/barn skal bare brukes med 
HeartStart FRx-defibrillatoren for å behandle sped-
barn eller barn som veier under 25 kg eller som er 
under 8 år. Hvis du er usikker på barnets nøyaktige 
vekt eller alder, bruk defibrillatoren uten nøkkelen for 
spedbarn/barn. Du finner bruksanvisning for FRx-
defibrillatoren i Brukerhåndbok for FRx-defibrillator 
eller i Hurtigveiledning.

ADVARSEL: Spedbarn og barn blir oftere livløse på 
grunn av pustevansker eller andre problemer, enn 
på grunn av hjerteproblemer. 
• Gi HLR i ett minutt til spedbarn/barn mens 

en tilstedeværende ringer etter ambulanse.
• Hvis ingen andre personer er tilstede, ring selv 

etter ambulanse etter at du har utført HLR i 
1 minutt.

• Slå på HeartStart FRx-defibrillatoren og sett i 
nøkkelen for spedbarn/barn.

• Følg eventuelt den lokale protokollen.

Når nøkkelen for spedbarn/barn er satt i, vil 
HeartStart FRx gi melding om ”Modus for spedbarn/
barn”. Dette reduserer automatisk defibrillerings-
energien og gir valgfri HLR-veiledning for spedbarn/
barn.

Det kreves ingen spesielle defibrillatorelektroder for 
å bruke HeartStart FRx til å behandle et spedbarn 
eller barn. HeartStart SMART-elektrode II som 
leveres med defibrillatoren, er designet for å brukes 
både på voksne og spedbarn/barn.

Nøkkel for
spedbarn/barn, forside
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MERK: Det spiller ingen rolle om du setter i 
nøkkelen for spedbarn/barn før eller rett etter at du 
slår på FRx. Nøkkelen bør imidlertid settes i før 
elektrodene plasseres på pasienten. Hvis nøkkelen 
for spedbarn/barn trekkes ut under bruk, vil FRx 
annonsere ”Voksen modus”. Alle avgitte sjokk vil ha 
energi beregnet på voksne, og eventuell HLR-
veiledning vil være for voksne.

SLIK BRUKES NØKKELEN

Ta nøkkelen ut av lommen i bærevesken. 

Sett nøkkelen i sporet øverst midt på FRx-
defibrillatorens frontpanel. Sett i nøkkelen som vist 
på baksiden av nøkkelen. Den rosa delen av nøkkelen 
kan dreies (1) og passer i sporet (2), med nøkkelens 
forside liggende flatt på overflaten av FRx, slik at 
diagrammet for plassering av elektrodene for 
pediatriske pasienter er synlig.

Elektrodenes ikoner på nøkkelen begynner å blinke 
når defibrillatoren er slått på og nøkkelen er satt i. 
VIKTIG: Bruk illustrasjonen på nøkkelen for 
barn/spedbarn som veiledning for riktig 
elektrodeplassering. Denne plasseringen er 
forskjellig fra standardplasseringen som er vist på 
elektrodene for voksne og eldre barn. Plasser én 
elektrode på brystet og én på ryggen. Det er helt 

1

2

Sette i nøkkelen.
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vilkårlig hvilken elektrode som plasseres på brystet eller 
ryggen. Etter at elektrodene er plassert, slutter 
elektrodenes ikoner å blinke. Følg FRx-
defibrillatorens taleinstruksjoner. Den vil gi 
taleinstruksjoner gjennom hvert trinn under bruk. 

OBS! La ikke nøkkelen for spedbarn/barn stå i FRx-
defibrillatoren når den ikke brukes ved øyeblikkelig 
hjelp. Dette vil føre til at FRx begynner å pipe. 
Videre passer den lavere energien som avgis når 
nøkkelen står i, til å behandle pasienter som veier 
under 25 kg eller er under 8 år.

OPPLÆRING. Nøkkelen for spedbarn/barn kan 
brukes med HeartStart øvelseselektroder II til å lage 
et øvelsesscenario for å behandle spedbarn og barn. 
HLR utføres på annen måte på spedbarn og barn enn 
på voksne. Det anbefales på det sterkeste at alle som 
kommer til å bruke nøkkelen for spedbarn/barn, får 
opplæring i HLR for spedbarn/barn.

OPPBEVARING. Oppbevar nøkkelen for spedbarn/
barn i lommen for dette i bærevesken.

VEDLIKEHOLD. Nøkkelen for spedbarn/barn kan 
vaskes med en myk klut fuktet med såpevann, klor 
(2 spiseskjeer per liter vann), et salmiakbasert 
rengjøringsmiddel eller isopropylalkohol 
(70 % oppløsning).

Elektrodeplassering ved 
bruk av nøkkelen.
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VAUVOJEN/LASTEN 
DEFIBRILLAATIOAVAIN 989803139311
Vauvojen/lasten defibrillaatioavainta saa käyttää vain 
HeartStart FRx -defibrillaattorin kanssa hoitamaan 
vauvoja ja alle 25 kg:n painoisia ja alle 8-vuotiaita lapsia. 
Jos et ole varma lapsen tarkasta iästä tai painosta, käytä 
defibrillaattoria ilman vauvojen/lasten defibrillaatioavainta. 
FRx-defibrillaattorin käyttöohjeet ovat FRx-
defibrillaattorin käyttöoppaassa tai pikaoppaassa.

VAROITUS: Vauvat ja lapset voivat mennä 
elottomiksi useammin hengitysvaikeuksien tai muiden 
seikkojen vuoksi kuin sydänongelmista johtuen.
• Anna vauvalle tai lapselle 1 minuutin ajan PPE:tä sillä 

aikaa kun joku muu paikalla olija soittaa 
hätänumeroon.

• Jos paikalla ei ole muita, soita hätänumeroon 
senjälkeen kun olet antanut PPE:tä 1 minuutin ajan.

• Kytke HeartStart FRx-defibrillaattori päälle ja 
työnnä vauvojen/lasten defibrillaatioavain 
etupaneelin aukkoon.

Vaihtoehtoisesti voit noudattaa paikallista hoito-
ohjelmaa.

Kun vauvojen/lasten defibrillaatiovain on työnnetty 
aukkoon, HeartStart FRx-defibrillaattori ilmoittaa 
”Vauvojen ja lasten defibrillaatiotila”, vähentää 
automaattisesti defibrillaatioenergiaa ja antaa 
valittaessa vauvojen/lasten PPE-ohjausta.

HeartStart FRx-defibrillaattoria käytettäessä vauvojen 
tai lasten hoitoon ei tarvita vauvoille ja lapsille 
tarkoitettuja erityisdefibrillaatioelektrodeja, sillä 
defibrillaattorin mukana toimitetut HeartStart SMART-
defibrillaatioelektrodit II on tarkoitettu käytettäviksi 
sekä vauvoilla ja lapsilla että aikuisilla.

Vauvan/lapsen 
defibrillaatioavain, 

etupuoli.
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HUOMAUTUS: Ei ole väliä työnnetäänkö vauvojen/
lasten defibrillaatioavain aukkoon ennen FRx-
defibrillaattorin virran kytkemistä tai välittömästi sen 
jälkeen. Defibrillaatiovain pitää kuitenkin työntää sisään 
ennen elektrodien kiinnittämistä potilaaseen. Jos 
vauvojen/lasten defibrillaatioavain poistetaan käytön 
aikana, FRx-defibrillaattori ilmoittaa ”Aikuisten tila”. 
Kaikkien annettavien defibrillaatioiskujen energia on 
tarkoitettu aikuisten hoitoon ja PPE-opastus on 
samoin aikuisten hoitoa koskeva.

VAUVOJEN/LASTEN DEFIBRILLAATIOAVAIMEN 
KÄYTTÖ

Työnnä vauvojen/lasten defibrillaatioavain FRx-
defibrillaattorin etupaneelin yläosassa keskellä olevaan 
aukkoon. 

Työnnä defibrillaatioavain aukkoon avaimen takapinnalla 
olevan kuvan mukaisesti. Defibrillaatioavaimen 
vaaleanpunainen osa kiertyy (1) aukossa (2) ja sopii 
siihen siten, että avaimen etuosa asettuu FRx-
defibrillaattorin pintaa vasten siten, että lasten 
defibrillaatioelektrodien asettelua esittävä kuvio on 
näkyvissä.

Avaimessa olevat elektrodikuvakkeet alkavat vilkkua, 
kun defibrillaattoriin kytketään virta ja avain työnnetään 
aukkoon.TÄRKEÄÄ: Asettele defibrillaatio-
elektrodit vauvojen/lasten defibrillaatioavaimen 

1

2

Defibrillaatioavaimen 
työntäminen aukkoon.
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kuvion mukaisesti. Tämä asettelu poikkeaa 
defibrillaatioelektrodeissa kuvatusta asettelusta, joka on 
tarkoitettu aikuisia ja vanhempia lapsia varten. 

Kiinnitä toinen defibrillaatioelektrodi rintakehälle ja 
toinen selkään. Ei ole väliä kumpi elektrodi kiinnitetään 
rintakehälle tai selkään. Kun elektrodit on kiinnitetty, 
elektrodikuvakkeet lakkaavat vilkkumasta. Noudata 
FRx-defibrillaattorin äänikehotteita. Äänikehotteet 
opastavat suorittamaan kunkin vaiheen.

HUOMAUTUS: Älä jätä vauvojen/lasten defibrillaatio-
avainta FRx-defibrillaattoriin, kun sitä ei käytetä 
hätätilanteessa. FRx-defibrillaattori alkaa tästä syystä 
piipittää. On huomattava, että defibrillaatioavaimen 
ollessa defibrillaattorissa sen antama energia riittää 
vain alle 25 kg:n painoisten ja alle 8-vuotiaiden 
potilaiden hoitoon.

HARJOITTELU. Vauvojen/lasten defibrillaatioavainta 
voidaan käyttää HeartStart-harjoitteluelektrodien II 
kanssa vauvojen/lasten hoidon harjoitteluun. Vauvojen/
lasten PPE poikkeaa aikuisten PPE:stä. On erittäin 
suositeltavaa, että kaikki henkilöt, jotka voivat joutua 
käyttämään vauvojen/lasten defibrillaatio-avainta, 
perehtyvät vauvojen/lasten puhallus-painantaelvytykseen.

SÄILYTYS. Säilytä vauvojen/lasten defibrillaatioavainta 
sitä varten tarkoitetussa taskussa kantolaukussa.

HUOLTO. Vauvojen/lasten defibrillaatioavain voidaan 
puhdistaa pehmeällä pyyhkeellä, joka on kostutettu 
saippuavedellä, klooripitoisella puhdistusaineella 
(2 ruokalusikallista vesilitraa kohti), ammoniak-
kipohjaisilla puhdistusaineilla tai 70-prosenttisella 
isopropyylialkoholilla.

Elektrodien asettelu 
defibrillaatioavainta 

käytettäessä.
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989803139311 NØGLE TIL 
SPÆDBØRN/BØRN 
Nøglen til spædbørn/børn er udelukkende beregnet til 
brug med HeartStart FRx-defibrillatoren til 
behandling af et spædbarn eller barn, som vejer 
mindre end 25 kg eller er under 8 år gammel. Hvis du 
er i tvivl om barnets nøjagtige vægt eller alder, skal du 
anvende defibrillatoren uden at bruge nøglen til 
spædbørn/børn. Du kan få instruktioner 
til brug af FRx-defibrillatoren i brugermanualen eller 
lynvejledningen til FRx-defibrillatoren.

ADVARSEL: Når spædbørn og børn bliver 
bevidstløse, skyldes det oftest åndedrætsproblemer 
eller andre problemer, og ikke hjerteproblemer.
• Giv spædbarnet/barnet HLR i ét minut, mens en 

anden person tilkalder en ambulance.
• Hvis der ikke er en anden person til stede, skal 

du tilkalde en ambulance, efter at du har givet HLR 
i 1 minut.

• Tænd HeartStart FRx-defibrillatoren, og isæt 
nøglen til spædbørn/børn.

Alternativt kan du følge den lokale protokol.

Når nøglen til spædbørn/børn er isat, meddeler 
FRx ”Barn/spædbarntilstand”, reducerer automatisk 
defibrilleringsenergien og giver vejledning i HLR til 
spædbørn/børn, hvis det vælges.

Der kræves ingen særlige defibrilleringselektroder for 
at bruge HeartStart FRx til behandling af et spædbarn 
eller barn; sættet med HeartStart SMART elektroder 
II, der fulgte med defibrillatoren, er udviklet til brug 
på både voksne og spædbørn/børn.

Nøgle til spædbørn/
børn, forside.
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BEMÆRK: Det har ingen betydning, om du isætter 
nøglen til spædbørn/børn før eller straks efter, at 
du har tændt FRx. Nøglen skal dog isættes, før du 
placerer elektroderne på patienten. Hvis nøglen til 
spædbørn/børn fjernes under brug, meddeler FRx 
”Voksentilstand”. Alle stød, der afgives, vil være med 
energimængden til voksne, og vejledning i HLR, hvis 
det vælges, vil være til voksne.

SÅDAN ANVENDES NØGLEN

Tag nøglen ud af dens lomme i bæretasken.

Sæt nøglen i stikket øverst i midten på frontpanelet 
på FRx-defibrillatoren. Isæt nøglen som vist på 
nøglens bagside. Den lyserøde del af nøglen (1) kan 
drejes og passer i stikket (2), så forsiden af nøglen 
ligger fladt på overfladen på FRx, og diagrammet til 
placering af elektroder på spædbørn/børn er synligt.

Elektrodeikonerne på nøglen begynder at blinke, 
når defibrillatoren tændes, og nøglen isættes. 
VIGTIGT: Brug illustrationen på nøglen til 
spædbørn/børn som vejledning til korrekt 
elektrodeplacering. Denne placering adskiller sig 
fra den standardplacering, der er vist på elektroderne 
til voksne og større børn.

1

2

Isæt nøglen.
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Placer elektroderne - én på brystet og én på ryggen. 
Det har ingen betydning, hvilken elektrode der placeres 
på brystet og ryggen. Når elektroderne er placeret, 
holder elektrodeikonerne op med at blinke. Følg 
talemeddelelserne fra FRx-defibrillatoren. Under 
brugen vejleder den dig løbende gennem hvert trin.

FORSIGTIG: Lad ikke nøglen til spædbørn/børn blive 
siddende i FRx-defibrillatoren, når den ikke er i brug 
under en nødsituation. FRx-defibrillatoren vil i så fald 
begynde at bippe. Vær desuden opmærksom på, at 
den lavere energimængde, der leveres, når nøglen er 
isat, udelukkende er egnet til behandling af patienter 
under 25 kg eller under 8 år.

TRÆNING. Nøglen til spædbørn/børn kan anvendes 
sammen med HeartStart-træningselektroder II til at 
skabe et træningsscenarie for behandling af spædbørn 
og børn. HLR til spædbørn eller børn adskiller sig fra 
den til voksne. Det anbefales på det kraftigste, at 
enhver person, som kan få brug for at bruge nøglen 
til spædbørn/børn, modtager undervisning i HLR til 
spædbørn/børn.

OPBEVARING. Opbevar nøglen til spædbørn/børn 
i den dertil beregnede lomme i bæretasten.

VEDLIGEHOLDELSE. Nøglen til spædbørn/børn 
kan rengøres med en blød klud, der er fugtet 
med sæbevand, klorin (2 spsk pr. liter vand), 
ammoniakbaseret rengøringsmiddel eller 
isopropylalkohol (70 % opløsning).

Påsæt elektroderne.
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KLUCZ NIEMOWLĘCIA/DZIECKA 
989803139311
Klucz niemowlęcia/dziecka jest przeznaczony 
wyłącznie do stosowania z defibrylatorem HeartStart 
FRx, w celu leczenia niemowląt i dzieci o wadze 
poniżej 25 kg lub w wieku poniżej 8 lat. W razie 
wątpliwości odnośnie dokładnej wagi dziecka, 
zastosuj defibrylator bez klucza niemowlęcia/
dziecka. Instrukcje dotyczące stosowania 
defibrylatora FRx zawiera Podręcznik użytkownika 
defibrylatora FRx lub Skrócony poradnik.

OSTRZEŻENIE: Niemowlęta i dzieci częściej niż 
dorośli tracą przytomność z powodów oddechowych 
lub innych stanów, niż problemów związanych 
z sercem.
• W czasie, gdy ktoś dzwoni na pogotowie, przez 

jedną minutę prowadź resuscytację, pamiętając 
o odmiennościach w resuscytacji dzieci i 
niemowląt.

• Jeżeli nie ma nikogo do pomocy, zadzwoń po 
pogotowie po resuscytacji trwającej 1 minutę.

• Włącz defibrylator HeartStart FRx i zainstaluj 
klucz niemowlęcia/dziecka.

Alternatywnie, postąp zgodnie z zasadami 
przyjętymi w Twojej placówce.

Po wprowadzeniu klucza niemowlęcia/dziecka, 
defibrylator HeartStart FRx oznajmi „Tryb 
neimowląt i dzieci”, automatycznie obniży energię 
defibrylacji i opcjonalnie zapewni dodatkową 
pomoc w zakresie resuscytacji niemowląt i dzieci.

Do przeprowadzenia defibrylacji u niemowlęcia 
lub dziecka za pomocą defibrylatora HeartStart 
FRx nie są potrzebne żadne specjalne elektrody 
defibrylacyjne, gdyż elektrody HeartStart SMART 
Pads II dostarczane wraz z defibrylatorem są 
zaprojektowane do użycia zarówno u dorosłych, 
jak i u niemowląt oraz dzieci.

Klucz niemowlęcia/
dziecka, widok 

z przodu.
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UWAGA: Nie ma znaczenia, czy klucz 
niemowlęcia/dziecka zostanie wprowadzony 
przed, czy zaraz po włączeniu defibrylatora FRx. 
Jakkolwiek, klucz należy wprowadzić przed 
umieszczeniem elektrod na ciele pacjenta. Jeżeli 
klucz niemowlęcia/dziecka zostanie wyjęty w 
trakcie stosowania, defibrylator FRx oznajmi 
„Tryb dorosłych”. Wszystkie defibrylacje będą 
miały energię przewidzianą dla dorosłych a 
opcjonalna pomoc w resuscytacji będzie 
przeznaczona dla ofiar dorosłych.

ABY UŻYĆ KLUCZA

Wyjmij klucz z jego kieszeni w torbie transportowej.

Wprowadź klucz w gniazdo leżące pośrodku 
górnej części panela przedniego defibrylatora 
FRx. Wprowadź klucz w sposób przedstawiony 
na jego odwrocie. Różowa część klucza obraca 
się (1) i pasuje w gniazdo (2) w taki sposób, że 
część przednia klucza leży płasko na obudowie 
defibrylatora FRx, uwidaczniając schemat 
rozmieszczenia elektrod pediatrycznych.

Po włączeniu defibrylatora i wprowadzeniu klucza, 
umieszczone na nim ikony elektrod zaczynają 
migać. WAŻNE: Aby prawidłowo rozmieścić 
elektrody, skorzystaj z ilustracji znajdującej 
się na kluczu niemowlęcia/dziecka. 
Rozmieszczenie to jest inne niż standardowe 
przedstawione na elektrodach dla dorosłych 
i starszych dzieci.

1

2

Wprowadź klucz.
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Umieść elektrody; jedną na klatce piersiowej 
a drugą na plecach. Nie ma znaczenia, która 
elektroda zostanie umieszczona na klatce 
piersiowej, a która na plecach. Po umieszczeniu 
elektrod, ikony elektrod przestaną migać. Postępuj 
zgodnie z poleceniami głosowymi, wydawanymi 
przez defibrylator FRx. Będzie on udzielał Ci 
poleceń na wszystkich etapach działania. 

UWAGA: Gdy defibrylator FRx nie jest stosowany 
do ratowania życia, nie wolno pozostawiać w nim 
klucza niemowlęcia/dziecka. Postępowanie takie 
spowoduje, że defibrylator FRx będzie wydawał 
sygnały dźwiękowe. Ponadto, należy pamiętać, 
że niższa energia defibrylacji, którą dostarcza 
defibrylator po wprowadzeniu klucza, jest 
odpowiednia jedynie w przypadku defibrylacji 
pacjentów o wadze poniżej 25 kg lub w wieku nie 
przekraczającym 8 lat.

SZKOLENIE. Z klucza niemowlęcia/dziecka można 
korzystać wraz z elektrodami szkoleniowymi 
HeartStart Training Pads II do tworzenia 
scenariuszy, przedstawiających defibrylację 
niemowląt i dzieci. Resuscytację krążeniowo-
oddechową niemowląt i dzieci przeprowadza się 
inaczej niż u dorosłych. Zaleca się, aby każda 
osoba, która może stosować klucz niemowlęcia/
dziecka została przeszkolona w zasadach 
prowadzenia resuscytacji w tej grupie wiekowej.

PRZECHOWYWANIE. Klucz niemowlęcia/
dziecka należy przechowywać w jego kieszeni 
w torbie transportowej.

KONSERWACJA. Klucz niemowlęcia/dziecka 
można czyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą 
z mydłem, wybielaczem zawierającym podchloryn 
(2 łyżeczki na litr wody), środkiem czyszczącym 
na bazie amoniaku lub alkoholem izopropylowym 
(roztwór 70%).

Umieść elektrody.
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KLÍČ PRO DEFIBRILACI KOJENCŮ/
DĚTÍ 989803139311
Klíč pro defibrilaci kojenců/dětí se používá pouze s 
defibrilátorem HeartStart FRx a slouží pro 
poskytování péče kojencům nebo dětem, jejichž 
hmotnost je nižší než 25 kg a jsou mladší 8 let. 
Nejste-li si jisti hmotností nebo věkem dítěte, 
použijte defibrilátor bez klíče pro defibrilaci kojenců/
dětí. Pokyny k použití defibrilátoru FRx jsou uvedeny 
v manuálu uživatele nebo stručné referenční příručce k 
defibrilátoru FRx.

VÝSTRAHA: Kojenci a děti jsou bez odezvy 
častěji z důvodu dýchacích potíží nebo jiných 
důvodů než z důvodu srdečních problémů.
• Poskytujte kojenci/dítěti KPR po dobu jedné 

minuty, zatímco další osoba zavolá záchrannou 
službu.

• Není-li poblíž žádná jiná osoba, zavolejte 
záchrannou službu po jedné minutě poskytování 
KPR.

• Zapněte defibrilátor FRx a vložte klíč pro 
defibrilaci kojenců/dětí.

Alternativně lze také postupovat dle platných 
pokynů.

Po vložení klíče pro defibrilaci kojenců/dětí 
HeartStart FRx oznámí „Režim dětí“, automaticky 
sníží defibrilační energii a poskytne volitelné pokyny 
pro KPR kojence/dítě.

Pro poskytování péče kojencům nebo dětem pomocí 
defibrilátoru HeartStart FRx se nevyžadují žádné 
zvláštní defibrilační elektrody, elektrody  dodávané s 
defibrilátorem jsou určeny jak pro dospělé, tak pro 
kojence/děti.

Klíc pro defibrilaci 
kojenců/dětí, 
prední strana.
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POZNÁMKA: Je jedno, zda vložíte klíč pro 
defibrilaci kojenců/dětí před nebo okamžitě po 
zapnutí defibrilátoru FRx. Musíte však vložit klíč 
před umístěním elektrod na pacienta. Vyjmete-li 
klíč pro defibrilaci kojenců/dětí během používání 
přístroje, FRx oznámí „Režim dospělých“. Veškeré 
aplikované výboje budou odpovídat úrovni 
energie pro dospělé a pokyny ke KPR se budou 
týkat dospělých.

POUŽITÍ KLÍČE

Vyjměte klíč z kapsy v přenosné brašně.

Vložte klíč do slotu uprostřed horní části předního 
panelu defibrilátoru FRx. Klíč vložte dle vyobrazení 
na zadní straně klíče. Růžová část klíče se sklopí (1) a 
zasune do slotu (2). Přední část klíče leží na povrchu 
FRx, takže je vidět ilustrace umístění elektrod na 
dítěti.

Když je defibrilátor zapnutý a klíč vložen, ikona 
elektrod na klíči bliká. DŮLEŽITÉ: Pro správné 
umístění elektrod použijte jako vodítko 
ilustraci na klíči pro defibrilaci kojenců/dětí. 
Toto umístění se liší od standardního umístění 
vyobrazeného na elektrodách pro dospělé a jiné děti.

Umístěte elektrody, jednu na hrudník, druhou na 
záda. Je jedno, kterou elektrodu umístíte na hrudník, a 
kterou na záda. Po umístění elektrod ikony přestanou 

1

2

Vložte klíc.
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blikat. Postupujte dle hlasových pokynů defibrilátoru 
FRx. Pokyny se týkají každého úkonu. 

VAROVÁNÍ: Když přístroj nepoužíváte, nenechá-
vejte klíč pro defibrilaci kojenců/dětí vložený do 
defibrilátoru. Necháte-li jej vložený, FRx začne 
pípat. Navíc, nižší energie aplikovaná při vloženém 
klíči je vhodná pouze pro pacienty lehčí než 25 kg 
a mladší 8 let.

ŠKOLENÍ. Klíč pro defibrilaci kojenců/dětí lze 
používat s učebními elektrodami HeartStart II k 
tvorbě učebního modelového případu poskytování 
péče kojencům a dětem. KPR kojenců a dětí se liší od 
KPR dospělých. Důrazně doporučujeme, aby každý, 
kdo by mohl použít klíč pro defibrilaci kojenců/dětí 
byl proškolen v provádění KPR kojenců/dětí.

UCHOVÁVÁNÍ. Klíč pro defibrilaci kojenců/dětí 
uchovávejte v kapse přenosné brašny.

ÚDRŽBA. Klíč pro defibrilaci kojenců/dětí lze čistit 
měkkým hadříkem navlhčeným mýdlovou vodou, 
chlornanem sodným (2 lžíce na litr vody), čisticími 
prostředky na bázi čpavku nebo izopropylalkoholem 
(70% roztok).

Umístení elektrod.
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Ключ для дефибрилляции детей/грудных 
детей 989803139311
Ключ для дефибрилляции детей/грудных детей 
предназначен для использования только 
с дефибриллятором HeartStart FRx для оказания помощи 
детям весом менее 25 кг или младше 8 лет. Если точный 
вес или возраст ребенка неизвестен, применяйте 
дефибриллятор без ключа для дефибрилляции детей/
грудных детей. Инструкции по использованию 
дефибриллятора FRx см. в документах Руководство 
пользователя или Краткое справочное руководство для 
дефибриллятора FRx.

ОСТОРОЖНО! У грудных детей и детей младшего возраста 
отсутствие реакции чаще обусловлено нарушениями функции 
дыхания и другими причинами, нежели проблемами в работе 
сердца.
• Проведите сердечно-легочную реанимацию (СЛР) в течение 

одной минуты, пока кто-нибудь звонит 03, чтобы вызвать 
скорую медицинскую помощь.

• Если поблизости никого нет, вызовите службу 
скорой медицинской помощи по завершении 1-минутной СЛР.

• Включите дефибриллятор HeartStart FRx и вставьте ключ для 
дефибрилляции детей/грудных детей.

Или следуйте вашему местному протоколу.

После установки ключа для дефибрилляции детей/
грудных детей дефибриллятор HeartStart FRx выдаст 
сообщение «Режим Дети/Грудные дети», автоматически 
снизит энергию разряда и проведет инструктаж по 
оказанию экстренной помощи детям/грудным детям (по 
желанию пользователя).

Для дефибрилляции грудных детей и детей младшего 
возраста с помощью дефибриллятора HeartStart FRx 
специальные электроды не требуются. Электроды 
HeartStart SMART II, входящие в комплект поставки 
дефибриллятора, предназначены как для взрослых 
пациентов, так и для детей/грудных детей.

Ключ для 
дефибрилляции детей/

грудных детей, 
вид спереди
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ПРИМЕЧАНИЕ: Не имеет значения, когда будет вставлен 
ключ для дефибрилляции детей/грудных детей - до или сразу 
после включения дефибриллятора FRx. В любом случае ключ 
должен быть вставлен до наложения электродов на пациента. 
Если ключ для дефибрилляции детей/грудных детей извлечь в 
ходе процедуры дефибрилляции, устройство выдаст 
сообщение «Режим Взрослые». Разряды будут подаваться 
с энергией, необходимой для дефибрилляции взрослых 
пациентов. Дополнительные инструкции по проведению СЛР 
также будут относиться к взрослым пациентам.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЮЧА

Извлеките ключ из кармана футляра для транспортировки.

Вставьте ключ в слот, находящийся в верхней средней 
части передней панели дефибриллятора FRx. Установите 
ключ, руководствуясь схемой, изображенной на его 
тыльной стороне. Розовая часть ключа поворачивается 
(1) и вставляется в слот (2) таким образом, чтобы 
передняя часть ключа ровно располагалась на 
поверхности дефибриллятора FRx; при этом должна 
быть видна схема наложения детских электродов.

После включения дефибриллятора и установки ключа, 
на ключе начнут мигать пиктограммы электродов. 
ВАЖНО! Для правильного наложения 
электродов руководствуйтесь схемой, 
изображенной на ключе для дефибрилляции 
детей/грудных детей. Данная схема отличается от 
стандартной схемы наложения электродов, 
изображенной на электродах для взрослых пациентов и 
детей старшего возраста.

1

2

Вставьте ключ.
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Наложите один электрод на грудную клетку, второй - 
на спину. Не имеет значения, какой из электродов 
накладывается на грудную клетку, а какой - на спину. 
После наложения электродов их пиктограммы 
перестают мигать. Следуйте голосовым подсказкам 
дефибриллятора FRx. Подсказки будут выдаваться 
на каждом этапе использования дефибриллятора.

ВНИМАНИЕ! Если дефибриллятор не используется 
для оказания экстренной помощи, ключ для 
дефибрилляции детей/грудных детей следует извлечь из 
устройства. В противном случае устройство начнет 
издавать звуковой сигнал (“писк”). Кроме того, при 
вставленном ключе разряд подается с пониженной 
энергией, необходимой для дефибрилляции пациентов 
весом менее 25 кг или младше 8 лет.

ОБУЧЕНИЕ. Ключ для дефибрилляции детей/грудных 
детей может использоваться с учебными электродами 
HeartStart II для создания обучающего сценария по 
оказанию помощи грудным детям и детям младшего 
возраста. Методика оказания экстренной помощи 
грудным детям/детям младшего возраста отличается от 
методики оказания экстренной помощи взрослым 
пациентам. Всем потенциальным пользователям ключа 
для дефибрилляции детей/грудных детей настоятельно 
рекомендуется пройти обучение методике оказания 
экстренной помощи детям/грудным детям.

ХРАНЕНИЕ. Храните ключ для дефибрилляции детей/
грудных детей в предназначенном для этого кармане 
футляра для транспортировки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Ключ для 
дефибрилляции детей/грудных детей следует очищать 
мягкой тканью, смоченной мыльной водой, хлорным 
отбеливателем (2 столовые ложки на литр воды), 
очистителем на основе нашатырного спирта либо 
изопропиловым спиртом (70% раствор).

Наложите электроды.
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ΚΛΕΙΔΙ ΒΡΕΦΩΝ/ΠΑΙΔΙΩΝ 
989803139311 
Το κλειδί βρεφών/παιδιών προορίζεται για χρήση μόνο 
με τον απινιδωτή HeartStart FRx για τη χορήγηση 
απινίδωσης σε βρέφος ή παιδί βάρους κάτω των 25 kg 
ή ηλικίας κάτω των 8 ετών. Εάν δεν είστε σίγουροι για 
το ακριβές βάρος ή την ηλικία του παιδιού, 
χρησιμοποιήστε τον απινιδωτή χωρίς το κλειδί 
βρεφών/παιδιών. Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση του 
απινιδωτή FRx, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου ή 
στον Οδηγό γρήγορης αναφοράς του απινιδωτή FRx.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα βρέφη και τα παιδιά 
εμφανίζουν συχνότερα έλλειψη ανταπόκρισης 
(απώλεια των αισθήσεων) λόγω αναπνευστικών ή 
άλλων προβλημάτων από ό,τι λόγω καρδιακών 
προβλημάτων.
• Χορηγήστε ΚΑΡΠΑ κατάλληλη για βρέφη/παιδιά για 
ένα λεπτό, ενόσω κάποιο άλλο άτομο καλεί έκτακτη 
ιατρική βοήθεια (166 / ΕΚΑΒ).

• Εάν δεν παρευρίσκεται άλλο άτομο, καλέστε 
έκτακτη ιατρική βοήθεια (ΕΚΑΒ) μετά από τη 
χορήγηση ΚΑΡΠΑ για 1 λεπτό.

• Θέστε σε λειτουργία τον απινιδωτή HeartStart FRx 
και τοποθετήστε το κλειδί βρεφών/παιδιών.

Εναλλακτικά, εφαρμόστε το πρωτόκολλο του 
ιδρύματός σας.

Αφού εισαγάγετε το κλειδί βρεφών/παιδιών, 
ο απινιδωτής HeartStart FRx θα αναγγείλει την 
“Κατάσταση βρεφών/παιδιών”, θα μειώσει αυτόματα 
την ισχύ απινίδωσης και θα παράσχει προαιρετική 
Καθοδήγηση για ΚΑΡΠΑ βρεφών/παιδιών.

Δεν απαιτούνται ειδικά pads απινιδωτή για χρήση του 
HeartStart FRx σε ένα βρέφος ή παιδί. Τα SMART 
Pads II HeartStart που παρέχονται με τον απινιδωτή 
έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε ενήλικες και σε βρέφη/
παιδιά.

Κλειδί βρεφών/
παιδιών, πρόσοψη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν έχει σημασία αν θα εισαγάγετε 
το κλειδί βρεφών/παιδιών πριν ή αμέσως μετά 
την ενεργοποίηση του FRx. Ωστόσο, το κλειδί θα 
πρέπει να εισαχθεί πριν τοποθετήσετε τα pads στον 
ασθενή. Εάν το κλειδί βρεφών/παιδιών αφαιρεθεί 
κατά τη χρήση του απινιδωτή, το FRx θα αναγγείλει 
την “Κατάσταση ενηλίκων”. Οποιοδήποτε ηλεκτροσόκ 
χορηγηθεί θα είναι σε ισχύ ενηλίκων και η 
προαιρετική Καθοδήγηση για ΚΑΡΠΑ θα αφορά σε 
ΚΑΡΠΑ ενηλίκων.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ
Αφαιρέστε το κλειδί από τη σχετική τσέπη της θήκης 
μεταφοράς.

Εισαγάγετε το κλειδί στη σχισμή που βρίσκεται 
κεντρικά στο πάνω μέρος της πρόσοψης του 
απινιδωτή FRx. Τοποθετήστε το κλειδί σύμφωνα με 
την απεικόνιση στο πίσω μέρος του κλειδιού. Το ροζ 
τμήμα του κλειδιού περιστρέφεται (1) και 
προσαρμόζεται στη σχισμή (2), ενώ το μπροστινό 
μέρος του κλειδιού παραμένει επίπεδο στην επιφάνεια 
του FRx, έτσι ώστε να είναι ορατό το διάγραμμα 
τοποθέτησης των παιδιατρικών pads.

Τα εικονίδια των pads πάνω στο κλειδί αρχίζουν να 
αναβοσβήνουν μόλις ενεργοποιηθεί ο απινιδωτής και 
τοποθετηθεί το κλειδί. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 
Χρησιμοποιήστε την εικόνα που υπάρχει στο 
κλειδί βρεφών/παιδιών ως οδηγό για τη σωστή 
τοποθέτηση των pads. Αυτή η τοποθέτηση διαφέρει 

1

2

Εισαγωγή του 
κλειδιού.
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από την τυπική τοποθέτηση που απεικονίζεται στα 
pads ενηλίκων και παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας.

Τοποθετήστε τα pads, ένα στο θώρακα και ένα στην 
πλάτη. Δεν έχει σημασία ποιο pad θα τοποθετηθεί στο 
θώρακα και ποιο στην πλάτη. Μόλις τοποθετήσετε τα 
pads, τα εικονίδια των pads σταματούν να 
αναβοσβήνουν. Ακολουθήστε τις φωνητικές εντολές 
του απινιδωτή FRx, οι οποίες θα σας καθοδηγήσουν 
σε κάθε βήμα χρήσης του απινιδωτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε το κλειδί βρεφών/παιδιών 
τοποθετημένο στον απινιδωτή FRx, όταν δεν 
χρησιμοποιείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
Εάν το κλειδί παραμείνει τοποθετημένο, το FRx θα 
αρχίσει να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο. 
Επιπλέον, η χαμηλότερη ισχύς που χορηγείται όταν 
τοποθετήσετε το κλειδί είναι κατάλληλη μόνο για 
ασθενείς βάρους κάτω των 25 kg ή ηλικίας κάτω των 
8 ετών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Το κλειδί βρεφών/παιδιών μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με τα εκπαιδευτικά pads II HeartStart 
για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού σεναρίου 
χορήγησης απινίδωσης σε βρέφη και παιδιά. Η 
ΚΑΡΠΑ για βρέφη και παιδιά διαφέρει από την ΚΑΡΠΑ 
για ενήλικες. Κάθε άτομο που ενδέχεται να 
χρησιμοποιήσει το κλειδί βρεφών/παιδιών πρέπει να 
είναι εκπαιδευμένο στη χορήγηση ΚΑΡΠΑ βρεφών/
παιδιών.

ΦΥΛΑΞΗ. Φυλάσσετε το κλειδί βρεφών/παιδιών στη 
σχετική τσέπη της θήκης μεταφοράς.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. Μπορείτε να καθαρίσετε το κλειδί 
βρεφών/παιδιών με ένα μαλακό πανί, εφυγραμένο με 
σαπούνι και νερό, χλωρίνη (2 κουταλιές ανά λίτρο 
νερού), καθαριστικό με βάση την αμμωνία ή 
ισοπροπυλική αλκοόλη (διάλυμα 70%).

Τοποθέτηση των 
pads.



46

T
Ü

R
K

Ç
E

 

P
H

ILIP
S M

E
D

IC
A

L
 SY

ST
E

M
S

BEBEK/ÇOCUK ANAHTARI 989803139311
Bebek/Çocuk Anahtarı, 25 kg'dan az ağırlığa 
sahip ve 8 yaşından küçük çocukların tedavisi 
için sadece HeartStart FRx Defibrilatör ile 
kullanıma yöneliktir. Çocuğun tam ağırlığından 
veya yaşından emin değilseniz, defibrilatörü 
Bebek/Çocuk anahtarı kullanmadan uygulayınız. 
FRx Defibrilatör kullanım talimatları için, FRx 
Defibrilatör Kullanıcı Kılavuzu ya da Hızlı 
Referans Kılavuzu'na başvurun.

UYARI: Bebekler ve çocuklar, kalp 
sorunlarına oranla nefes alma ya da diğer 
sorunlardan ötürü daha sıklıkla tepkisiz hale 
gelebilirler.
• Bir yardımcınız 911/EMS'i ararken bebek/

çocuğa bir dakika süreyle suni solunum ve 
kalp masajı (KPR) verin.

• Herhangi bir yardımcı yoksa, 1 dakika 
süreyle suni solunum ve kalp masajı (KPR) 
verdikten sonra EMS'i arayın.

• HeartStart FRx Defibrilatörü açın ve Bebek/
Çocuk Anahtarını takın.

Alternatif olarak, lokal protokolünüzü takip 
edin.

Bebek/Çocuk Anahtarı takılıyken, HeartStart 
FRx “Bebek/Çocuk Modunu” duyurur ve 
defibrilasyon enerjisini otomatik olarak düşürür 
ve opsiyonel bebek/çocuk suni solunum ve kalp 
masajı yardımı (KPR Yardımı) sağlar.

Bir bebek veya çocuğu tedavi etmek amacıyla 
HeartStart FRx kullanımı için özel bir defibrilatör 
pedi yoktur; defibrilatör ile sunulan HeartStart 
SMART Pads II, yetişkin ve bebek/çocuk 
kullanımı için tasarlanmıştır.

Bebek/Çocuk 
Anahtarı, ön.
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NOT: FRx'i açmadan önce ya da hemen 
sonra Bebek/Çocuk Anahtarını takıp 
takmamanız önemli değildir. Bununla birlikte, 
pedleri hastaya takmadan önce anahtarın 
takılması gerekir. Kullanım sırasında Bebek/
Çocuk Anahtarı çıkarılırsa, FRx “Yetişkin 
Modu” uyarısı verecektir. Verilen şoklar 
yetişkin enerjisi olacak ve opsiyonel suni 
solunum ve kalp masajı yardımı (KPR 
Yardımı) da yetişkinlere yönelik olacaktır.

ANAHTARIN KULLANIMI

Anahtarı taşıma çantasındaki cebinden çıkarın.

Anahtarı FRx Defibrilatörü ön panelinin orta üst 
kısmındaki yuvaya takın. Anahtarın arkasında 
gösterildiği gibi Anahtarı takın. Anahtarın pembe 
kısmı (1) döner ve pediyatrik ped yerleşim 
şeması görünecek şekilde Anahtar FRx yüzeyine 
yerleştirilerek yuvaya (2) oturtulur.

Defibrilatör açıldığında ve Anahtar takıldığında, 
Anahtardaki ped simgeleri yanıp sönmeye 
başlar. ÖNEMLİ: Ped yerleşimine kılavuz 
olarak Bebek/Çocuk Anahtarındaki resmi 
kullanın. Bu yerleşim, yetişkinler ve gençler için 
pedlerde gösterilen standart yerleşimden 
farklıdır.

1

2

Anahtarı yerleştirin.
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Pedlerden birini göğüse diğerini de sırta 
yerleştirin. Göğüs ya da sırta hangi pedin 
konulduğu önemli değildir. Pedler 
yerleştirildiğinde, ped simgeleri yanıp sönmeyi 
bırakır. FRx Defibrilatör'ün sesli talimatlarına 
uyun. Her adımda sizinle konuşacaktır. 

DİKKAT: Acil bir durumda kullanılmadığında 
Bebek/Çocuk Anahtarını FRx Defibrilatörüne 
takılı şekilde bırakmayın. Bu durum, FRx'in 
ötmesine neden olacaktır. Ayrıca, takılan 
Anahtar sadece 25 kg'dan hafif veya 8 
yaşından küçük hastaların tedavisine yönelik 
ise daha düşük enerji sağlanır.

EĞITIM. Bebek ve çocukların tedavisi amacıyla 
bir eğitim senaryosu oluşturmak için HeartStart 
Eğitim PADS II ile Bebek/Çocuk anahtarı 
kullanılabilir. Bebek ve çocukların KPR'ı 
yetişkinlerinkinden farklıdır. Bebek/Çocuk 
Anahtarını kullanabilecek kişilerin bebek/çocuk 
KPR'ı konusunda eğitilmeleri önerilir.

SAKLAMA. Bebek/Çocuk Anahtarını taşıma 
çantasındaki cebinde saklayın.

BAKIM. Bebek/Çocuk Anahtarı, sabunlu su, 
klorlu çamaşır suyu (bir litre su için 2 çorba 
kaşığı), amonyak bazlı temizleyici ya da izopropil 
alkol (%70'lik solüsyon) ile temizlenebilir.

Pedleri yerleştirin.



49

繁
體

中
文

P
H

IL
IP

S 
M

E
D

IC
A

L 
S

Y
ST

E
M

S

嬰幼兒用功能鑰匙 989803139311
嬰幼兒用功能鑰匙專用於使用 HeartStart FRx 心臟
電擊器治療嬰兒或體重 25 公斤 或 8 歲以下兒童。
如果無法確定兒童正確體重或年紀，應用心臟電
擊器時請勿使用嬰幼兒用功能鑰匙。如需 FRx 心
臟電擊器的使用說明，請參閱 FRx 心臟電擊器
《擁有者手冊》或是 《快速參考指南》。

警告：嬰幼兒無反應多半是呼吸問題或其他因素
造成，並非心臟問題。

· 實施 1 分鐘嬰幼兒心肺復甦術，並請旁人聯絡
警消單位或緊急醫療救護服務。

· 如果無旁人在場，實施 1 分鐘心肺復甦術後聯
絡緊急醫療救護服務。

· 啟動 HeartStart FRx 心臟電擊器並插入嬰幼兒用
功能鑰匙。

或是依照您當地的程序進行。

插入嬰幼兒用功能鑰匙後，HeartStart FRx 會以語
音宣布 「嬰幼兒模式」，自動降低心臟電擊能
量，並提供選擇性的嬰幼兒心肺復甦術指導。

用 HeartStart FRx 治療嬰幼兒時無須使用特製的心
臟電擊器；本心臟電擊器隨附的 HeartStart SMART 
電極片 II 不論成人或嬰幼兒皆可使用。

嬰幼兒用功能鑰匙，
正面。
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注意：嬰幼兒用功能鑰匙在啟動 FRx 前後插入
均可。但必須插入功能鑰匙後才可將電極片放
在病患身上。如果嬰幼兒用功能鑰匙在使用過
程中被拔除，FRx 會以語音宣布 「成人模式」。
實施的電擊將為成人電量，選擇性的 CPR 指導
也會是成人版。

使用功能鑰匙

將功能鑰匙從手提箱的匣內取出。

將功能鑰匙插入 FRx 心臟電擊器正面面板頂端正
中央的插槽。如圖所示，將功能鑰匙背面朝下插
入。功能鑰匙的粉紅色部分可轉動 (1) 插入插槽 
(2)，功能鑰匙正面會平貼在 FRx 表面，讓嬰幼兒
電極片放置圖一目了然。.

心臟電擊器啟動，插入功能鑰匙後，功能鑰匙上
的電極片圖示會開始閃爍。重要：請參考嬰幼兒
用功能鑰匙上的圖示，正確放置電極片。電極片
放置部位與成人及較大兒童的標準放置部位不同。

1

2

插入功能鑰匙。
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放置電極片，一片在胸口，一片在背部。放置胸
口和背部的電極片並無特別區分。放妥電極片
後，電極片圖示會停止閃爍。依照 FRx 心臟電
擊器的語音指示進行。語音指示會指引您進行使
用步驟。.

注意：FRx 心臟電擊器不用時，請勿將嬰幼兒
用功能鑰匙插在心臟電擊器上。這會讓 FRx 發
出唧唧聲。此外，插入功能鑰匙時會產生的較
低電量，僅適合治療體重 25 公斤 8 歲以下的
病患。

訓練：嬰幼兒用功能鑰匙可搭配 HeartStart 
訓練用電極片 II 使用，建立治療嬰幼兒的訓練情
境。嬰幼兒心肺復甦術與成人的不同。我們強烈
建議會用到嬰幼兒用功能鑰匙的人，都必須學習
嬰幼兒心肺復甦術。

儲藏：請將嬰幼兒用功能鑰匙放入手提箱的匣內。

保養：嬰幼兒用功能鑰匙可用軟布浸濕肥皂水、
漂白劑 (每夸脫或每公升的水 2 湯匙)、含氨
清潔劑或是異丙醇 (70% 溶液) 擰乾擦拭。

貼上電極片。
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婴儿 / 儿童用钥匙 989803139311
婴儿 / 儿童用钥匙只能与 HeartStart FRx 除颤
器一起用于治疗体重不足 25 公斤 或年龄不足 8 
岁的婴儿或儿童。如果您不确定儿童的确切体重
或年龄，可以单独使用除颤器，而不使用婴儿 /
儿童用钥匙。有关如何使用 FRx 除颤器的说明，
请参阅 FRx 除颤器的 《用户手册》或 《快速参
考指南》。

警告：与心脏问题相比，婴儿和儿童可能更常
常会因呼吸或其他问题失去意识。

·对婴儿 / 儿童进行 1 分钟的心肺复苏，同
时由旁观者拨打 911/ 急救电话。

·如果没有旁观者，可以在进行 1 分钟的心
肺复苏后拨打急救电话。

·打开 HeartStart FRx 除颤器并装上婴儿 /
儿童用钥匙。

此外，也可以按当地的医疗程序操作。

插上婴儿 / 儿童用钥匙后，HeartStart FRx 将
会显示 “ 婴儿 / 儿童模式 ” 信息，同时自动降
低除颤电能，并且提供婴儿 / 儿童心肺复苏指导
（可选）。

使用 HeartStart FRx 治疗婴儿或儿童时无需使
用特殊除颤器电极，除颤器本身随附的 HeartStart 
SMART 电极 II 既适用于成人，也适用于婴儿 /
儿童。

婴儿 /儿童用钥匙，
前面。
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注意：您既可以在打开 FRx 前插上婴儿 / 儿童
用钥匙，也可以在打开后立即插上， 但是，必
须在将电极贴到患者身上之前插上钥匙。如果
在使用过程中拔下婴儿 / 儿童用钥匙，FRx 将
会显示 “ 成人模式 ” 信息。此时进行的任何
电击使用的都是成人电能，显示的可选心肺复
苏指导也是针对成人的。

使用钥匙

从便携包的袋中取出钥匙。

将钥匙插到 FRx 除颤器前面板顶部正中央的钥匙
槽中。按钥匙背面的说明插上钥匙。婴儿 / 儿童
用钥匙的粉色部分可绕枢轴转动 (1)，将它插到
钥匙槽中 (2) ；钥匙前部平放在 FRx 表面上，以
便于查看儿童电极位置指示图。

除颤器打开并且插上钥匙后，钥匙上的电极图标
开始闪烁。重要事项：请参照婴儿 / 儿童用钥匙
上的图解更正电极位置。此位置与适合成人及青
少年的电极上的标准位置不同。

1

2

插上钥匙。
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贴上电极，一个贴在胸部，一个贴在背部。哪个
电极贴在胸部、哪个电极贴在背部无关紧要。
贴好电极后，电极图标停止闪烁。按照 FRx 除
颤器的语音说明操作。它会指导您完成每个使用
步骤。

注意：如果不是在急救治疗中使用 FRx 除颤
器，请拔下上面的婴儿 / 儿童用钥匙。这样可
以使 FRx 停止鸣叫。此外，在插上钥匙后提供
的低 电能仅适用于治疗体重不足 25 公斤或年
龄不足 8 岁的患者。

培训。婴儿 / 儿童用钥匙可与 HeartStart 培训
用电极 II 配合使用，从而为婴儿和儿童治疗创
建相应的培训方案。婴儿 / 儿童的心肺复苏也与
成人不同。强烈建议所有可能使用婴儿 / 儿童用
钥匙的人员都接受婴儿 / 儿童心肺复苏培训。

储存。请将婴儿 / 儿童用钥匙放到便携包中的
袋内。

维护。您可以使用在肥皂水、氯漂白剂 （每夸
脱或每升的水加 2 茶匙）、氨清洁剂或异丙醇
（70% 的溶液）中浸湿的软布清洁婴儿 / 儿童用
钥匙。

贴上电极。
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小児用キー989803139311
小児用キーは、8歳未満または体重25kg 未満
の小児の処置に使用するために、* ハートスター
ト FRx 除細動器のみと併用することを目的とし
ています。子供の体重や年齢が正確にわからな
い場合は、小児用キーを挿入せずに除細動器を
装着してください。FRx 除細動器の使用方法に
ついては、FRx 除細動器の『取扱説明書』また
は『クイック・リファレンス・ガイド』を参照
してください。

警告：小児の場合は、呼吸など、心停止以外の
原因で応答がなくなる可能性が成人よりも高く
なります。
･他に居合わせた人が救急車を呼んでいる間に、
小児用心肺蘇生法を1分間行います。
･他に誰もいない場合は心肺蘇生法を1分間
行ってから救急車を呼んでください。
･ハートスタート FRx 除細動器の電源を投入
し、小児用キーを挿入します。
施設で上記以外のプロトコルが定められている
場合はそれに従ってください。

小児用キーを挿入すると、ハートスタート FRx
から「小児モード」のメッセージが流れ、自動
的に除細動エネルギーが低減されます。オプ
ションで小児用CPRコーチング（心肺蘇生法
の音声ガイド）が流れます。

ハートスタート FRx では、小児の処置に特別な
除細動パッドを使用する必要はありません。除
細動器付属のハートスタートSMARTパッド II

* JRC（日本版）ガイドライン2010では、小児用キーの
使用年齢の区切りを未就学児（およそ6歳）と規定して
います。

小児用キー、前面
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は、成人および小児の両方に使用できるように
設計されています。

注記：小児用キーの挿入は、FRx の電源投入
前、電源投入直後のどちらでも構いません。た
だし、傷病者にパッドを装着する前にキーを挿
入してください。小児用キーが使用中に取り外
された場合は、FRx から「成人モードです」の
メッセージが流れます。 実行されるショックは
すべて成人用の出力エネルギーとなり、オプ
ションのCPRコーチング（心肺蘇生法の音声
ガイド）も成人用になります。

キーの使用
キーをキャリングケースのポケットから取り出
します。

キーを FRx 除細動器の前面パネル中央上部のス
ロットに挿入します。キー背面の図に従って挿
入してください。キーのピンクの部分を立てて
(1)、スロットにはめます (2)、キーが前面を向
けて FRx のパネル上に置かれ、小児用パッド配
置図が見える状態になります。

除細動器の電源を入れてキーを挿入すると、
キーのパッド・アイコンが点滅を開始します。
重要 : 正しくパッドを配置するためのガイドと
して、小児用キーの図を使用してください。

1

2

キーの挿入
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この配置はパッドに描かれた成人用（8歳以上*）
の標準配置とは異なっています。

パッドの1枚を胸部、1枚を背部に装着しま
す。どちらのパッドを胸部または背部に使用し
ても構いません。パッドを装着すると、パッ
ド・アイコンが点滅を停止します。FRx 除細動
器の音声メッセージに従います。除細動器使用
のステップごとに順にメッセージが流れます。

注意：緊急時の使用中以外は、FRx除細動器に
小児用キーを挿入したままにしないでください。 
挿入したままにすると、FRxからビープ音が流
れ始めます。また、キー挿入時に出力される低減
されたエネルギーは、8歳未満または体重25kg
未満*の傷病者の処置にのみ適しています。

トレーニング 小児用キーをハートスタート・ト
レーニング・パッド II と併用して、小児の処置
用のトレーニング・シナリオを実行できます。
小児用心肺蘇生法は、成人用心肺蘇生法とは異
なっています。小児用キーのすべての使用者が
小児用心肺蘇生法のトレーニングを受けること
を強くお勧めします。

保管 小児用キーはキャリングケースのポケット
に入れて保管します。

保守 小児用キーは、石鹸水、塩素系漂白剤
（1リットルの水にティースプーン2杯）、アン
モニア系クリーナー、イソプロピル・アルコール
（70%溶液）のいずれかを付けた柔らかい布
でクリーニングできます。

* JRC（日本版）ガイドライン2010では、小児用キーの
使用年齢の区切りを未就学児（およそ6歳）と規定して
います。

パッドの装着
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영아 / 소아용 키 989803139311

영아 / 소아용 키는 25kg 이하 또는 8 세 미만의 
영아나 소아를 응급처치하기 위해 사용하는 
HeartStart FRx 제세동기 전용 키입니다. 소아의 
정확한 몸무게나 연령이 불확실한 경우에는 영아
/소아용 키 없이 제세동기를 사용하십시오. FRx 
제세동기의 사용과 관련된 지침은 FRx 제세동기 
사용 설명서나 요약 설명 안내를 참조하십시오 .

경고 : 영아와 소아는 심장 문제보다는 호흡이
나 기타 문제 때문에 종종 반응이 없기도 합니
다 .
· 주변 사람이 응급 구조대에 전화로 도움을 

요청하는 동안 1 분간 영아 / 소아용 CPR 을 
실시하십시오 .

· 주변에 자신 이외에 아무도 없는 경우 , 우선 
1 분간 심폐소생술 (CPR) 을 실시한 이후 응
급의료팀 (EMS) 에 도움을 청하십시오 .

· HeartStart FRx 제세동기를 켜고 영아 / 소
아용 키를 끼우십시오 .

별도의 현지 프로토콜이 있다면 그것을 따르
셔도 무방합니다 .

영아 / 소아용 키를 삽입하면 HeartStart FRx 는 
영아 / 소아용 모드가 되며 , 제세동 에너지가 자
동적으로 줄어듦과 동시에 영아 / 소아용 CPR 가
이드를 제공받도록 선택할 수 있습니다 .

영아나 소아를 응급처치하기 위해 HeartStart 
FRx 를 사용할 때에도 별도의 제세동기 패드가 
필요하지는 않습니다 . 제세동기와 함께 제공되
는 HeartStart SMART 패드 II 는 성인용과 영아 /
소아용으로 모두 사용할 수 있습니다 .

영아 / 소아용 키 , 
전면
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참고 : 영아 / 소아용 키를 끼우는 것은 FRx 를 
켜기 전 / 후에 어느 때라도 상관 없습니다 . 그
렇지만 반드시 환자의 몸에 패드를 부착하기 전
에 끼워야 합니다 . FRx 를 사용 중에 영아 / 소
아용 키를 제거하면 성인 모드가 됩니다 . 실시
되는 모든 충격들은 성인용 에너지를 전달하며 
CPR 가이드도 성인용으로 선택됩니다 .

키 사용 방법

운반 케이스 내의 주머니 안에 있는 키를 뺍니
다 .

FRx 제세동기의 전면 패널 상단 중앙에 있는 슬
롯에 키를 끼웁니다 . 키의 뒷면에 표시된 것처럼 
키를 끼웁니다 . 소아용 패드 위치 도표가 보일 
수 있도록 키의 전면이 위로 향하도록 FRx 의 표
면에 놓고 키의 핑크색 부분을 회전시킨 후 (1) 
슬롯에 끼웁니다 (2) .

제세동기를 켜고 키를 끼우면 키에 있는 패드 아
이콘이 깜박이기 시작합니다 . 중요 : 정확한 패
드 부착 위치는 영아 / 소아용 키에 그려진 그림
을 참고하십시오 . 패드에 그려진 성인 및 8 세 이
상의 소아를 위한 표준 위치와 다릅니다 .

패드를 하나는 가슴에 다른 하나는 등쪽에 부착
합니다 . 둘 중 어느 패드를 가슴에 부착해도 무
방합니다 . 일단 패드들을 부착하면 패드 아이콘

1

2

키를 삽입합니다 .
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들이 깜박임을 중지합니다 . FRx 제세동기의 음
성 지침을 따르십시오 . 음성 지침은 사용 단계별
로 사용법을 안내합니다 . 

주의: 응급시 사용하는 것이 아닐 때에는 FRx 
제세동기에 영아 / 소아용 키를 끼운 채로 두
지 마십시오 . 영아 / 소아용 키를 끼를 끼워 
두면 FRx 가 삑삑 소리를 내기 시작할 것입니
다 . 또한 , 영아 / 소아용 키를 끼울 때 제공되
는 에너지는 25kg 또는 8 세 미만의 환자를 
응급처치하는 경우에 적합한 수준의 낮은 에
너지만 제공합니다 .

실습 . 영아 / 소아용 키는 영아와 소아의 응급처
치를 위한 실습 시나리오를 만들기 위해 
HeartStart 실습용 패드 II 와 함께 사용할 수 있습
니다 . 영아 및 소아에 대한 CPR 은 성인용과 다
릅니다 . 영아 / 소아용 키를 사용하는 사람은 영
아 / 소아용 CPR 을 훈련 받도록 강력히 권합니
다 .

보관 . 운반 케이스 내의 주머니 안에 영아 / 소아
용 키를 보관하십시오 .

정비 . 영아 / 소아용 키는 비눗물 , 락스 ( 물 1 리
터당 2 티스푼 ), 암모니아를 주원료로 만든 클리
너 , 또는 이소프로필 알코올 (70% 용액 ) 등을 
적신 부드러운 천으로 세척할 수 있습니다 .

패드를 부착하십시오 .



61

/

 
.  

/
  

 

/

/
/  

/

P
H

IL
IP

S 
M

E
D

IC
A

L 
S

Y
ST

E
M

S



62

 
 

 

 

/

: 
/

P
H

ILIP
S M

E
D

IC
A

L
 SY

ST
E

M
S



63

: 
/

 

 
 

 

P
H

IL
IP

S 
M

E
D

IC
A

L 
S

Y
ST

E
M

S



64



P
H

IL
IP

S 
H

E
A

L
T

H
C

A
R

E



66



P
H

IL
IP

S 
M

E
D

IC
A

L 
SY

S
T

E
M

S

このページは空白です

DIESE SEITE BLEIBT FREI.



Philips Healthcare

United States
Philips Medical Systems
22100 Bothell Everett Highway
Bothell, WA 98021-8431, USA 
(800) 263-3342

Canada
Philips Healthcare, a Division of Philips 
Electronics Ltd. 
281 Hillmount Road 
Markham, Ontario 
L6C 2S3, Canada
(800) 291-6743 

Europe, Middle East, and Africa
Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH
Cardiac and Monitoring Systems
Hewlett-Packard Strasse 2
71034 Boeblingen, Germany
+49 7031-463-2254

Latin America
Philips Medical Systems Ltda.
Av. Dr. Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, 401
Parte 16 – 06460-040 – Barueri/SP, Brazil
0800 7017789 

Asia Pacific
Philips Electronics Hong Kong Ltd.
6/F, Core Building 1
1 Science Park East Avenue
Hong Kong Science Park
Shatin. New Territories, Hong Kong
(852) 2821 5888

453564421141

Philips Healthcare is part of Royal Philips Electronics
Philips Healthcare, une division de Royal Philips 
Electronics
Philips Healthcare ist ein Bereich der Royal Philips 
Electronics
Philips Healthcare is een onderdeel van Royal Philips 
Electronics
Philips Healthcare appartiene alla Royal Philips 
Electronics
Philips Healthcare forma parte de Royal Philips 
Electronics
A Philips Healthcare faz parte da Royal Philips 
Electronics
Philips Healthcare ingår i Royal Philips Electronics
Philips Healthcare er en del av Royal Philips 
Electronics
Philips Healthcare on osa Royal Philips Electronics -
konsernia
Philips Healthcare er en del af Royal Philips 
Electronics
Philips Healthcare wchodzi w skład Royal Philips 
Electronics
Společnost Philips Healthcare je součástí společnosti 
Royal Philips Electronics
Компания Philips Healthcare входит в корпорацию 
Royal Philips Electronics
Η Philips Healthcare είναι μέλος του ομίλου 
Royal Philips Electronics
Philips Healthcare, Royal Philips Electronics'in bir 
koludur
Philips Healthcare 屬於 Royal Philips Electronics 
旗下

Philips Healthcare 是 Royal Philips 
Electronics 旗下的一间公司
Philips Healthcare 는 Royal Philips Electronics 의 
자회사입니다

¿ÔÅÔ»Êì àÁ´Ô¤ÍÅ «ÔÊàµçÁÊì à»ç¹ÊèÇ¹Ë¹Öè§¢Í§ 
Royal Philips Electronics

989803139311



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


